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Inbetriebnahme
1. Packen Sie das Pulsoxymeter aus
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien auf der Rickseite des

Gerdts ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der Batterien
entsprechend der Bezeichnung im Batteriefach

3. Warten Sie, bis sich das Gerat wieder ausgeschaltet hat

Verbindung mit der App

1. Registrieren Sie sich in der App ProHerz. Sollten Sie bereits
registriert sein, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und lhrem
Passwort an

2. Tippen Sie auf dem Ubersichtsbildschirm auf “Messgerdate
verbinden”

3. Wahlen Sie das Pulsoxymeter aus

4, Halten Sie den Einschaltknopf des Pulsoxymeter 5 Sekunden lang
gedrickt, bis auf dem Pulsoxymeter SYNC erscheint

5. Ihr Gerdt verbindet sich nun automatisch mit dem Pulsoxymeter.
Es erscheint auf dem Pulsoxymeter ein 6-stelliger PIN, der nunin Ihr
Handy in das Freifeld eingegeben werden muss

6. Sobald die Verbindung erfolgreich war, kénnen Sie mit der ersten
Messung starten. Auf dem Pulsoxymeter erscheint “Finger Out”

Folgende Messgerdate von Beurer sind ebenfalls
mit der App ProHerz kompatibel: BM54, BM57,
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Noch Frqgen? Blutdruckmessgerat &
Einfach anrufen: 09191/950431-1 Pulsoxymeter
oder per E-Mail an: support@procarement.com M-DIGA-16 DIiGA




Liebe Patientin, lieber Patient,

hier erhalten Sie alle Informationen, die Sie benétigen, um die
Messgerdate (Blutdruckmessgerét und Pulsoxymeter ) erfolgreich mit der
App ProHerz zu verbinden.

Sollten Sie weitere Hilfestellung benétigen, wenden Sie sich gerne an
das CareCenter:

09191/950431-1.

Blutdruckmessgerat

Inbetriebnahme

1.Packen Sie das Blutdruckmessgerét aus

2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien auf der Ruckseite des Gerdts ein.
Das Gerat schaltet sich daraufhin automatisch ein

3. Sollte sich das Gerat aufgrund fehlender Eingaben wieder ausschalten,
kédnnen Sie das Gerdt erneut mit eingelegten Batterien starten, indem Sie
lange Zeit auf die Ein/Aus-Taste driicken

4, Bestatigen Sie im ersten Schritt die Zeitanzeige ,24h" mit der Uhr-Taste
rechts unten

5. Wahlen Sie die Jahreszahl mit <" und ,>" aus. Bestdatigen Sie die
Auswahl mit der Ein/Aus-Taste

6. Wahlen Sie den Monat und dann den Tag mit <" und ,>" aus und
bestatigen Sie die Auswahl mit der Ein/Aus-Taste. Der Monat ist hierbei
die erste Eingabemaoglichkeit, danach folgt der jeweilige Tag

7. Wahlen Sie nun die Uhrzeit mit ,<" und ,>" aus und bestatigen Sie die
Eingabe mit der Ein/Aus-Taste

8. Nun erscheint auf Inrem Gerat blinkend , bt on” fur Bluetooth.
Bestdatigen Sie dies ebenfalls mit der Ein/Aus-Taste. Danach schaltet sich
das Gerat wieder automatisch aus.

Haufige Fehlerquellen bei der Blutdruckmessung:

Verbindung mit der App

Registrieren Sie sich in der App ProHerz. Sollten Sie bereits registriert sein,
melden Sie sich mit Inrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

\

Tippen Sie auf dem Ubersichtsbildschirm auf “Messgeréte verbinden”

\

Wahlen Sie das schwarze Blutdruckmessgerat (BM6é4) aus, dass Sie
erhalten haben

Wenn Sie auf dem ndchsten Bildschirm nach der Standortfreigabe
gefragt werden, klicken Sie auf "Erlauben”.
Klicken Sie danach auf “Weiter”

Dricken Sie nun auf dem Blutdruckmessgerdt den Start/Stop-Knopf
einmalig. Im Anschluss dricken Sie auf das untere linke Symbol mit der
Lupe auf dem Blutdruckmessgerdt, um Bluetooth zu aktivieren.
Klicken Sie auf “Weiter", nun erscheint ein 6-stelliger PIN auf dem
Blutdruckmessgerdat. Achtung: der PIN erscheint in 2 Bldcken

\

Geben Sie diese in der App ProHerz im Freifeld ein
Sie erhalten nun die Meldung, dass die Kopplung erfolgreich war. Sie
kénnen mit der ersten Messung starten.

Sie bewegen sich, oder sprechen wahrend der Messung
Die Manschette passt nicht oder ist nicht richtig mit dem Messgeré&t
verbunden

Sie haben die 3-fach-Messung aktiviert: auf dem Blutdruckmessgerat
erscheint "x3", Sie kénnen dies mit “>" ausstellen.

Rufen Sie in unserem CareCenter an, wenn |hr Problem nicht geldst
werden kann: 09191/950431-1



